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W zakresie badan mikrobiologicznych:

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badaf odnosza sig tylko do zbadanej prébki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemne;j skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.
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Data .
rozp/zakoncz Nazwa parametru bxﬁi{” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %ﬁ/f;{’ w];r(t)g s’L:’;S?czZailll'leas” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Escherichia coli 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
9308-1:2014-12/A1:2017-04
29.07.20 Liczba bakterii .
31.07.20 el derieros 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
. . Posiew wglebny, agar
, Ogblmaliczha =~ | o tevto | ikl ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 7 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1694-W/20
Data 7 Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badaniad Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/ZY | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
gl mdmangiaewy | cqp gl PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$¢)
o PB-NL-FCH-16,
Stezenie chioru 045+£008 | mgl wyd. 2202.05.2017 =. AR 027 7 obliczer
29.07.20 ZW13zancgo na podstawie testow HACH nr 8167
29.07.20 Wynik uzyskany bezposrednio
659 +20 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. 5 PB-NL-FCH-17, DR
Potencjal redox mV AR Temp. prébki 33,1°C
wyd. 1212.12.2016 . Wynik badania podano
856+26 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
Data’ Wynik 5 . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
A1 2 ” 3
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RINR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
: ” PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Licaba bakteril 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
29.07.20 Liczba bakterii - ;
31.07.20 Pseudamenias Gerastiase 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
" . Posiew wglebny, agar
 Cpflmlioas >300 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1695-W/20
Data i Wynik ; .| A/NA/P/ Dopuszczalna .
-1 2 ” 9
rozt}));(zizl;?;cz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RANR/Z? | wartosé / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
29.07.20 Indeks nadmanganianowy .
29.07.20 (utlenialnosé) <0,7 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 5,0 -

D Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem ,,<” oznaczaja wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametréw fizykochemicznych).
Wiyniki badan podano wraz z oszacowang niepewnoscig rozszerzong (uwzglgdniajgca proces pobierania probki), obliczong dla wspolezynnika rozszerzenia k=2,
przy poziomie ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest powyzej zakresu roboczego metody, jest réwny 0 lub brzmi ,,nie wykryto”,

D A — metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,
9 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),
4 Podana warto$¢ stanowi roznice pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni,

%) Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
W sytuacji przekroczenia norm wskaznikéw mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapiacymi sig mozliwe jest

krétkotrwate podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartoéci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

" Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

® Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania prébek do badan mikrobiologicznych,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla badanej prébki wody nr 1692-W/20 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Data ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:gﬁ{:') Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ﬁé\/f;{) w:_?g;fj‘;ﬂ;ig) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Lissib baetai PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Peclherichin aolt 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
fema con 9308-1:2014-12/A1:2017-04
29.07.20 Liczba bakterii . .
31.07.20 Pseudomonas aeruginosa ’ S 100 sl FR-EN 150 lodon2009 SR B -
5 . Posiew wglebny, agar
oot liozha | ey | itim PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 zekirakiem draztbowym,
JUKIODIEANIZNOW W 8;32] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1692-W/20
Dala " Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RNR/Z? | wartosé / zakres? Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnosé 0,27 £ 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
I nadmganinowy | §eagl | gl PN-EN ISO 8467:2001 AR 49
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru EE-ML-FCELLD,
Ineeo? 0,53 +0,06 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. AR 0,7—-1,09
2907.20 wolnego na podstawie testow HACH nr 8021
29.07.20 Stezenie chloru FE-NI-FCH-1a,
e . 3) 0,29 + 0,05 mg/l wyd. 2 z02.05.2017 1. AR 0,37 Z obliczen
Zwlazanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
647+ 19 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
; PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<7,3) Mgl
Potencjal redox ¥ mV e AR 2 > Temp. Prébki 32,1°C
wyd. 1212.12.2016 1. 2770(73 <pH<7.6) Wynik badania podano
848 + 25 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Dt , Wynik . . | A/NA/P/ Dopuszczalna ’
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej RNR/Z? | wartosé / zakres” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Liczba bakterii PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Bicherichia eol 0 jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 ---
NegenEia cou 9308-1:2014-12/A1:2017-04
29.07.20 Liczba bakterii ; .
31.07.20 Pseudomonas aeruginosa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 -
7 . Posiew wglebny, agar
oogOnalioba | ATy |t m PN-EN SO 6222:2004 AR 100 s elstraktem droddmym;
TIXIOOIEANIZHIOW: W, [110; | czas inkubacji 48 h
Kod proébki: 1693-W/20
Data ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru bﬁZEEI) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej %}‘?]f;{) \VaDr(t)(I)) S}l(,:siczzaﬁz 3) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
ldslsialnauemimony | gyq mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru EB-NL-FCH-LS,
) 8 0,15+ 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.2017 1. AR 0,27 Z obliczen
29.07.20 ZWigzZaneso na podstawie testow HACH nr 8167
29.07.20 Wynik uzyskany bezposrednio
701+21 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
‘ N PB-NL-FCH-17, BAMECL
Potencjal redox mV a1z 12.12.2016 = AR Temp. probki 29,0°C
wyd: 22 1502 L. Wynik badania podano
902 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 673-W/KZ/2020

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarndéw, dn. 03.08.2020 r.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko

(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2020 z dnia 02.01.2020 r.

probki wody pobrane przez probkobiorce Laboratorium,

wg specyfikaciji ponizej:
) BATR DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA POBRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowe;j BISHE. Basio, ull. Wil 12 1691-W/20 BCZ, ,
Basen plywacki, niecka zastrzezen
‘Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 1692-W/20 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
. . 29.07.2020| 29.07.2020 1693-W/20 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji B zastrzezeh
Woda wprowadzana .
v i ; dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowe;j
z systemu cyrkulaciji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 1694-W/20 zastrzezefi
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 1695-W/20 Bez
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen

Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z 20.01.2016 (A)”
Protokot pobrania prébek nr: 494/20 z dnia 29.07.2020 r.

Uwagi: Probka 1692-W/20:
pobér przy wylaczonym aerozolu
wodno-powietrznym

)

symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metode pobierania probek

4. CEL BADANIA: Sprawdzenie jako$ci wody na ptywalni.

5. WYNIKI BADAN
Kod probki: 1691-W/20

Obszar regulowany: tak

Data :
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:ﬁiﬁg‘) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej ﬁﬁ}g{, w?r?g ;szzﬁig) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Mgtnosé 0,27 + 0,05 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 --
Indckroninaneanignwy | 54 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialno$¢)
Stgzenie chloru FRNLaCIED,
¢ Ineeo® 0,52+ 0,06 mg/l wyd. 3202.05.2017 1. AR 0,3-0,69
29.07.20 WOeeo na podstawie testéw HACH nr 8021
29.07.20 _r PB-NL-FCH-16,
sgznisuilan 024004 | mgl wyd. 2202.05.2017 r. AR 037 Z obliczen
Zwlazanceo na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
629+ 19 z pomlam;lsehl;trlggei Ag/AgCl
. PB-NL-FCH-17 >750 (6,5<pH<73) |  Temp. probki 28,9°C
Potencjal redox ¥ mV ’ AR emp. probki 28,
wyd. 1212.12.2016 1. 271013 <pHs1.5) Wynik badania podano
830 £ 25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
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