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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 561-W/KZ/2019

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA: Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko
(Nabywca: Gmina Brzesko)

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

1-W/KZ/2019 z dnia 02.01.2019 .

probki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,
wg specyfikacji ponizej:

DATA  |PATAPRZYJECIA |  KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA PR DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowej BQSIR Brasico, ul. Wigjsks 12 1459-W/19 Bez. s
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowe;j
wyposazonej w urzadzenia BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 1460-W/19 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12
- i el 12.06.2019| 12.06.2019 1461-W/19 Bez. ]
Woda wprowadzania SN SR BYMETIS SRS zastrzezen
o . dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej ) >~
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Bez
Instalacja systemu cyrkulacji 1462-W/19 zastrzezen
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowadzana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 1463-W/19 Bez
do plywalni Lazienka, kurek zastrzezen
Prébki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 2 20.01.2016 (A)” E}vagi: Prélbka 1460-W/ 19:l
Protokot pobrania probek nr: 453/19 z dnia 12.06.2019 r. PoRtE g{roz(}irnxg paésvz;rtlr}fzr:yﬁrozo !

" symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowana metodg pobierania probek
4. WYNIKI BADAN

Kod probki: 1459-W/19

Data

T, Wynik . - : 2 Dopuszczalna ;
rozgégz;l;l(i):cz Nazwa parametru badaia® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres® Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
Metnos¢ 0,15+ 0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 -
Tndeks madmanganianowy | .65 o mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 49
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru FBNL-ACHLI0,
Ineeo® 0,54 + 0,07 mg/l wyd. 3202.05.2017 A 0,3V -0,6°
12.06.19 wolnego na podstawie testéw HACH nr 8021
13.06.19 i PB-NL-FCH-16,
stgzEnie chilgr 0274005 | me/l wyd. 2702052017 A 03" Z obliczeft
zwiazanego®
qzancg na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
z pomiaru elektroda Ag/AgCl
el PB-NL-FCH-17 750 (6,5 <pH<7.3) e
Potencjal redox ® mV RN R AL A 2 ) SpH<=T, Temp. prébki 29,0°C
wyd. 1212.12.2016 2770(7.3 <pH<7.6) Wynik badania podano
821 +25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa,
F04/PSJ-09
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Data

P Wynik : . 2 Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru . Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/INA/P/Z s 3 Uwagi
badii badania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnos¢ i liczba bakterii . o i N .
Bchtishia cols 9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.06.19 Obecno$¢ i liczba bakterii s :
14.06.19 Pseudomonas aeruginosa 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 -
. : Posiew wglebny, agar
ik O‘%Oh?a ll?z})a 36°C nie wykryto | jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 A 100 z ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizmoéw w csasinkibaci A8
Kod probki: 1460-W/19
Data e
rozp/zakoncz Nazwa parametru b:gﬁ;;) Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z” w]a?r(t)g S,li,:siczzazi\}?;” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnos¢ 0,17 +0,03 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A 0,5 ---
Indeles nadmenganianowy | 4., g3 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 49
(utlenialnos¢)
Stezenie chloru FE-NLACT-10,
s 0,42+ 0,05 mg/l wyd. 3 202.05.2017 A 0,7 1,00
wolnego®
12.06.19 g na podstawie testow HACH nr 8021
13'06' 19 Stezenie chloru EBNI-FCH-15,
i o ) 0,30 + 0,06 mg/l wyd. 2202.05.2017 A 03" Z obliczen
Zwigzanego na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
506+ 18 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKCl
. PB-NL-FCH-17, >750 (6,5 <pH<7.3) PME
Potencjat redox * mV A g ) Temp. probki 31,8°C
wyd. 1z12.12.2016 =TH =gt 2%6) Wynik badania podano
797 + 24 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data g
rozp/zakoncz Nazwa parametru ngZE;Z” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z? w?:t)gs}lésfczzﬂ?;” Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 7 8
Obecnosé i liczba bakterii o R PNENISO 9308 1201412 A .
Buheridria el 9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.06.19 | Obecnos¢ i liczba bakterii 0 itk/100ml | PN-EN ISO 16266:2009 A 0
14.06.19 | Pseudomonas aeruginosa J :
. 4 Posiew wglebny, agar
e e el 1 it/ ml PN-EN 1SO 6222:2004 A 100 2 ekstrakiem drozdowym,
MIXTO0rganiZow w [1; 10] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1461-W/19
Data e
rozp/zakoncz Nazwa parametru b\:(lizgli;” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z” w]z?r(t)g :g?iﬁ;!?;i) Uwagi
badania
1 2 3 4 5 6 A 8
Indeks vadmanganianowy (g9 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A
(utlenialno$¢)
Stezenie chloru EB-NL-FCELLS,
p ) 0,20 = 0,04 mg/l wyd. 2202.05.2017 A 02" Z obliczen
12.06.19 ZWi4zancgo na podstawie testow HACH nr 8167
13.06.19 Wynik uzyskany bezposrednio
= z pomiaru elektroda Ag/AgCl
G519 PB-NL-FCH-17 SR
Potencjal redox ® mV 4 1212122016 A Temp. prébki 29,2°C
wyd. Lz iz 1z Wynik badania podano
846 +25 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Sprawozdanie nr 561-W/KZ/2019 F04/PSJ-09
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Data ;
. Wynik . : . 2 Dopuszczalna o
rozgézzlr\](i):cz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z wartosé / zakres” Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
— . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Obechost ! liczba bakleri 0 | jt/100mi PN-EN ISO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.06.19 Obecnosc i liczba bakterii s 3
14.06.19 Peudompiias aeriginose 0 Jjtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0 -
o6 i Posiew wglebny, agar
e ekl s6c | miewylayto | jtit mi PN-EN 1SO 6222:2004 A 100 2 hstrakign drotdaceyin,
TMIXroorganizmow w czas inkubacji 48 h
Kod probki: 1462-W/19
Dat? . Wynik . ; 2 Dopuszczalna ;
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z i 3 Uwagi
badania adania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy |, mg/l PN-EN 1SO 8467:2001 A
(utlenialno$¢)
. PB-NL-FCH-16,
Stazente chlom 0194004 | me/l wyd. 2702052017 A 027 7 obliczef
12.06.19 ZWiazanceo na podstawie testow HACH nr 8167
13.06.19 Wynik.uzyskany bezposrednio
591+18 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5MKCI
Potencjat redox ¥ mV P?TL_II;CII;_%’I 6 A Temp. prébki 32,1°C
wyd. Lz 12.02. Wynik badania podano
792 +24 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Da’ta’ Wynik i L ; 2) Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania” Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z i ) Uwagi
badania adania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
s . PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Ob“g;’j;e‘r f,‘;fizacg’;‘:“e’ ! 0 jtk/100 ml PN-EN 1SO A 0
9308-1:2014-12/A1:2017-04
12.06.19 | Obecnos¢ i liczba bakterii co .
14.06.19 Pcudomonas agrusinoss 0 jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 A 0
06 i Posiew wglebny, agar
e . 1,29 jtk/1 ml PN-EN SO 6222:2004 A 20 sttty dreshovesty,
mikroorganizmow w [1;9] czas inkubacji 48 h
Kod prébki: 1463-W/19
Dat? , Wynik } ; . 2 Dopuszczalna .
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | A/NA/P/Z $6 / zakres®) Uwagi
Bl adania warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
12.06.19 Indeks nadmanganianowy o : }
13.06.19 (utlenialnosc) 0,9+0,2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 A 5,0 -

Y Wartosci wynikow badan poprzedzone znakiem

,»<" oznaczaja wynik ponizej granicy oznaczalnosci metody (dotyczy parametrow fizykochemicznych).

Wyniki badan podano wraz z oszacowana niepewnoscia rozszerzona (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczong dla wspolezynnika rozszerzenia k=2,

przy poziomie ufnosci P okolo 95%. Niepewnosci nie podaje sig, gdy wynik badania jest réwny 0 lub brzmi ,nie wykryto”,

» A —metoda akredytowana,
% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

* Podana warto$¢ stanowi roznicg pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzanej do plywalni,

2 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwiazkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,

o w sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obciazenia niecki basenowej kapiacymi si¢ mozliwe jest

krotkotrwate podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

n Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

® Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium — w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,

? Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

Dla jednej badanych prébek wody zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie 7 badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:
Starszy laborant
W zakresie badan fizykochemicznych: s =i Stas
’wfz/(/f/ky r8zy laborant
Elzbieta Kukutka qu @M

mgr Karolina Wi

W zakresie badan mikrobiologicznych: Lab s

Qorte

Dorota Wronska

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnosza si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA

F04/PSJ-09
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