ul. Narutowicza 37
33-100 Tamoéw

ul. Czysta 14
33-100 Tarnéw

TARNOWSKIE WODOCIAGI SP. Z 0.0.

LABORATORIUM BADANIA WODY I SCIEKOW

www.tw.tarnow.pl
NIP: 873-10-00-214
REGON: 850305520

tel. 1462 35414 lub 362
fax. 14 62 35 413
laboratorium@tw.tarnow.pl

—

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

©

BADANIA

S —
AB 1350

\‘\“l”/l/ ;

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1070-W/KZ7/2021

1. NAZWA 1 ADRES KLIENTA:

2. IDENTYFIKACJA ZLECENIA:
3. OBIEKT/-Y BADANIA:

Tarnow, dn. 03.12.2021 r.

Brzeski Osrodek Sportu i Rekreacji w Brzesku

ul. Wiejska 12, 32-800 Brzesko

(Nabywca: Gmina Brzesko)

1-W/KZ/2021 z dnia 02.01.2021 r.

prébki wody pobrane przez prébkobiorcéw Laboratorium,

wg specyfikacji ponizej:

) DATA DATA PRZYJECIA KOD PROBKI STAN PROBKI
OPIS PROBKI MIEJSCE POBRANIA POBRANIA DO NADANY W W CHWILI
LABORATORIUM | LABORATORIUM PRZYJECIA
Woda z niecki basenowej BOBIR Brzosko, ul. Wiejsks 12 2613-W/21 B.ez. ;
Basen plywacki, niecka zastrzezen
Woda z niecki basenowej
wyposazonej w urzadzenia BOSIiR Brzesko, ul. Wiejska 12 2614-W/21 Bez
wytwarzajace aerozol Basen rekreacyjny, niecka zastrzezen
wodno-powietrzny
BOSiR Brzesko, ul. Wiejska 12 01.12.20211 01.12.2021 Bez
Woda wprowadzania Instalacja systemu cyrkulacji 2615-W/21 zastrzezen
o 4 ; dla basenu plywackiego, kurek
do niecki basenowej :
z systemu cyrkulacji BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 Baz
Instalacja systemu cyrkulacji 2616-W/21 zastrzezeh
dla basenu rekreacyjnego i jacuzzi, kurek
Woda doprowad‘zana BOSIR Brzesko, ul. Wiejska 12 2617-W/21 Bez
do plywalni Yazienka, kurek zastrzezen
Pr6bki pobrano zgodnie z: PN-EN ISO 19458:2007 (A)”, PB-NL-FCH-15, wyd. 2 z20.01.2016 (A)” gyvagi: Pré;vka 2614~W/21:1
Protoko} pobrania prébek nr: 817/21 z dnia 01.12.2021 1. P o pomictomym

K symbol (A) przy numerze normy oznacza akredytowang metodg pobierania probek

4, CEL BADANIA: Sprawdzenie jako$ci wody na plywalni

5. WYNIKI BADAN
Kod prébki: 2613-W/21

Obszar regulowany prawnie: tak

Data Wynik/rezultat ; . AMNAN Dopuszczalna g
rozp/zakoncz Nazwa parametru dania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ % [ asikres) Uwagi
badania badania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
Megtnosé 0,30 £ 0,06 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 -
Indeks nadmanganianowy <0,7 4
I mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4%
(utlenialno$¢) (0,7£0,1) 9
Stezenie chloru PB-NL-FCH-10,
Inego? 0,80+0,10 mg/l wyd. 3202.05.2017r. AR 0,39-0,67
01.1221/ WOInego na podstawie testéw HACH nr 8021
02.1221 Stezenie chloru PENL-FCE-16,
. : 9 0,18 + 0,03 mg/l wyd. 2 202.05.20171. AR 0,3% Z obliczen
zwigzanego”
4zance na podstawie testow HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
749 +22 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
3,5M KC1
; PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<7,3) e o
Potencjat redox *) mV Y AR > ; Temp. prébki 28,1°C
wyd. 1z12.12.2016 1. =770 (7,3 <pH <7,6) Wik ndairpodans
950+29 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
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Tint Wynik/rezultat ANAN Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru - 1 Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ <& ke Uwagi
badaiia badania 72 wartos¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii [1} :
e . . jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
Buckoidhizont [0; 8] 9308-1:2014-12/A1:2017-04
01.12.21/ Liczba bakterii 0 . §
03.1221 | Pseudomonas aeruginosa [0; 8] 100l FR-ENI80 Teao6.2009 AR 0 -
% s Posiew wglebny, agar
o B L e 5 itk/1 ml PN-EN 1SO 6222:2004 AR 100 wekstraltem dmadzosi,
mikroorganizméw w [1;12] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2614-W/21
Data W A/NA/N/
rozp/zakoficz Nazwa parametru Wﬁm(ljdle.nll)ltat Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ Dog us ?CZE;(I;]a & Uwagi
Fadaiiia adania 72 wartosc / zakre
1 2 3 4 5 6 7 8
Metno$é 0,32+ 0,06 NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AR 0,5 ---
Inddisoadmanganianowy | 455 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR 4
(utlenialnos¢)
s PB-NL-FCH-10,
Stezerio ctioru 0,65+ 0,08 gl wyd. 3202.05.2017r. AR 0,7—1,07
01.12.21/ WOHICES na podstawie testdw HACH nr 8021
02.12.21 Stezenie chloru B RLECI1G 9 -
. 9) 0,17 +0,03 mg/l wyd. 2202.05.2017r. AR 0,3 Z obliczen
Zwlazansgo na podstawie testéw HACH nr 8167
Wynik uzyskany bezposrednio
738+ 22 z pomiaru elektroda Ag/AgCl
3,5M KCl
. PB-NL-FCH-17 >750 (6,5 <pH<73) [ o
9) > 50 SP. >
EatEnditedes my wyd. 1712122016, AR s asgnsrs) | POBKIILEC
Wynik badania podano
939 + 28 w przeliczeniu na elektrode
wodorowa
Data Wynik/rezultat : AINANY Dopuszczalna :
rozp/zakonicz Nazwa parametru badania? Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ <6 [l Uwagi
badanta adania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
. .. PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii 0 :
e . . jtk/100 ml PN-EN ISO AR 0 -
Escherichigeoli [0: 8] 9308-1:2014-12/A1:2017-04
01.12.21/ Liczba bakterii 0 . ’
03.12.21 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] J6/180 ] PR-BNISG 1aapo2000 il 0 o
% : Posiew wglebny, agar
_Oglna liczba 7 jti/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 100 z ekstraktem drozdzovym,
kroor; 36°C 12; 42 J s i
mikroorganizméw w [12;42] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2615-W/21
?atli'l i Nazwa metru Wynik/rezultat Jednostka | Identyfikacja metody badawczej m Doposzozalia Uwagi
mz}faéz n;)ancz azwa parametr badania? yilrcag) y wezdl 72 warto$é / zakres” wagk
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nad i <07
CKS nadmanganianowy mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR
(utlenialno$¢) 0,7+0,1)®
Stezenie chloru FRRHLNCH-1, ) v
: 9 0,12 +0,02 mg/l wyd. 2 z02.05.2017r. AR 0,2 Z obliczen
zwigzanego’ :
01.12.21/ na podstawie testéw HACH nr 8167
02.12.21 Wynik uzyskany bezposrednio
699+ 21 z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
. . PB-NL-FCH-17, 3SMKCL
Potencjal redox mV d.1212.12.2016 AR Temp. prébki 27,8°C
WYGs L2 Lol L. Wynik badania podano
900 +27 w przeliczeniu na elektrode
wodorowg
F04/PSJ-09
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Liate Wynik/rezultat Ay Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru badania® Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ r04¢ / zakres”) Uwagi
it ania 72 warto$¢ / zakres
1 2 3 4 5 6 7 8
; 55 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba bakterii . itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
i [0; 8] 9308-1:2014-12/A1:2017-04
01.12.21/ Liczba bakterii 0 . !
03.12.21 Pseudomonas aeruginosa [0; 8] JHiel00aH] EN-EN 180 Toaosie000 AR 0 -
. . Posiew wglebny, agar
. ‘Opflmlicsm = 2 jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 o ektiakfein degsiromyn,
mikroorganizméw w 36°C [0; 9] czas inkubaci 48 h
Kod probki: 2616-W/21
Data 6 A/NA/N/
rozp/zakoncz Nazwa parametru w%:zﬁz%hat Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ Dr?p}{s 7cza]ina & Uwagi
adinia a 72 wartos¢ / zakre
1 2 3 4 5 6 7 8
Indeks nadmanganianowy \
(uiteninlnnse) 1,1+0.2 mg/l PN-EN ISO 8467:2001 AR -—- ---
R PB-NL-FCH-16,
Stezenie chlor 0,13+ 0,02 gl wyd. 2202.05.2017. AR 029 Z obliczet
01.12.21/ Zwiigzanceo na podstawie testow HACH nr 8167
02' 12' 21 Wynik uzyskany bezposrednio
T z pomiaru elektrodg Ag/AgCl
697+20 3 5M KCI
Potencjat redox 9 mV EBINLI_ZF (1351 ;)Z’G AR — Temp. prébki 31,6°C
VN B sl L. ‘Wynik badania podano
898 +27 w przeliczeniu na elektrodg
wodorowa
Data Wynik/rezultat : ANAN/ Dopuszczalna
rozp/zakoncz Nazwa parametru (E—— Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ aitost | rakiad Uwagi
badania Zz) wartosc / Zakre:
1 2 3 4 5 6 7 8
; 5 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
Liczba baktetii 0 itk/100 ml PN-EN ISO AR 0
Heolgriciia vob [0; 8] 9308-1:2014-12/A1:2017-04
01.12.21 Liczba bakterii 0 : '
03.1221 Prandomonts derupingsa [0; 8] jtk/100 ml PN-EN ISO 16266:2009 AR 0 ---
. . Posiew wglebny, agar
 Dgtlmlipde s jtk/1 ml PN-EN ISO 6222:2004 AR 20 2 ekstraktem drozdzowym,
mikroorganizméw w 36°C [2; 14] czas inkubacji 48 h
Kod probki: 2617-W/21
Data i A/NA/N/
rozp/zakoncz Nazwa parametru W i dafl.?l!)hat Jednostka | Identyfikacja metody badawczej | P/R/NR/ \vzllito(}js’léslzifl‘(lrr;m) Uwagi
badania 72
1 2 3 4 5 6 7 8
02.12.21 | Indeks nadmanganianowy <0,7 )
02.1221 (utlenialnosc) 07+0,1)0 mell PN-EN IS0 8467:2001 R 30

D Wyniki badan podano wraz z oceniong niepewnoscig rozszerzong (uwzgledniajaca proces pobierania probki), obliczong dla wspolczynnika rozszerzenia k=2, przy poziomie
ufnosci P okoto 95% (w przypadku badan mikrobiologicznych oceniona zgodnie z normg PN-EN ISO 19036:2020-04). Wartos¢ poprzedzona znakiem ,,<” (ponizej) oznacza,
ze Laboratorium podaje informacij¢ o uzyskanym rezultacie badania, ktéry nie zawiera si¢ w zakresie pomiarowym akredytowanej.

2 A - metoda akredytowana, R — metoda referencyjna wg majacego zastosowanie przepisu prawa,

% Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 2 grudnia 2015 r. w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach (Dz.U.2015, poz.2016),

9 Podana warto$¢ stanowi roznicg pomiedzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni,

3 Przy jednoczesnym wspomaganiu dezynfekcji zwigzkami chloru — promieniowaniem UV lub ozonem,
6 Warto$ci w nawiasie, to dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej wraz z jej niepewnoscia rozszerzong,
W sytuacji przekroczenia norm wskaznikow mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody lub bardzo duzego obcigzenia niecki basenowej kapigcymi si¢ mozliwe jest

krétkotrwale podwyzszone stezenia chloru wolnego do wartosci nie wigkszej niz 3,0 mg/l,

8 Dazy¢ do utrzymania jak najnizszej wartosci,

% Badanie wykonane poza siedziba Laboratorium —w miejscu i punkcie pobierania probek do badan mikrobiologicznych,
19 Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Dla badanej prébki wody 2614-W/21 zostanie sporzqdzone kolejne sprawozdanie z badari w zakresie: Legionella sp.
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Wyniki Autoryzowal: Zatwierdzil:

W zakresie badan fizykochemicznych:

250

Starszy laborant ) /INF v/ FVrp~
Ao

Elzbieta Kukulka

W zakresie badan mikrobiologicznych:

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan odnoszg si¢ tylko do zbadanej probki.
Zleceniodawca ma prawo do zlozenia pisemnej skargi w terminie 7 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie moze byé powielane iraczej niz tylko w calosci.
KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie nr 1070-W/KZ/2021 F04/PSJ-09
Strona 4 z 4 Wersja nr 9 7 dnia 20.10.2021 r.

egz. nr 1



